














MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para evitar descargas eléctricas o dafios al instrumento, no toque en su interior. Antes de abrir la carcasa o la
tapa de la baterfa, desconecte el medidor y la sefial de entrada.

Utilice periddicamente un pafio himedo y una pequena cantidad de detergente para limpiar la carcasa del
medidor. No utilice abrasivos ni disolventes quimicos. Las tomas de entrada, si estan sucias 0 mojadas, pueden
afectar las lecturas.

Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.
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